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Проблема определения содержания осмия в раз
личных объектах достаточно широко изучалась рос
сийской и зарубежной наукой. Для определения со
держаний осмия в пределах 1·10–7...1·10–5 моль/л в
различных объектах анализа получили распростра
нение сорбционнофотометрический [1], кинети
ческий [2–4], спектрофотометрический методы [5],
атомноабсорбционная спектроскопия [6] и т. д. Не
потеряли свою актуальность и методы вольтамперо
метрии (ВА) и инверсионной вольтамперометрии
(ИВА) для определения содержания осмия в форме
Os (8+). Достаточно хорошо изучено электрохими
ческое поведение тетраоксида осмия на различных
графитовых [7] и платиновых электродах [8]. Проа
нализированы различные электролиты в качестве
фоновых: щелочные, серно, соляно, фосфорно
кислые и другие. Описан высокочувствительный
метод ИВА для определения осмия (8+) по «обрат
ным» пикам в присутствии Н2О2 [9] и метод ВА в
присутствии броматионов [10].
Как правило, в рудах осмий встречается в нез
начительных количествах. Помимо осмия в руде
содержатся Pt, Pd, Ru, Rh, Ir, а также Ag, Au, As, Si,
Ni, Cu, Fe и т. д.
В связи с таким многообразием состава матриц
анализируемых проб все методы определения ос
мия предусматривают предварительное его выделе
ние. Для этого используют метод экстракционного
выделения или метод дистилляции [11].
Целью данной работы является усовершенство
вание методики определения содержания осмия
(8+) в сульфидных медноникелевых рудах, мед
ных и никелевых концентратах методами вольтам
перометрии и инверсионной вольтамперометрии
за счет добавления к фоновому электролиту перок
сида водорода и описание механизмов процессов
электровосстановления и электроокисления тетра
оксида осмия на электроде.
Экспериментальная часть
Определение осмия (8+) проводилось с исполь
зованием компьютеризированного вольтамперо
метрического анализатора ТА2 (ООО «ИТМ»,
г. Томск) в двухэлектродной электролитической
ячейке со сменными стаканчиками. В качестве ин
дикаторного электрода использовался графитовый
электрод, приготовленный по методике [12]. Элек
тродом сравнения служил насыщенный хлорсере
бряный электрод.
Стандартный раствор осмия с концентрацией
2,15·10–2 моль/л готовили из навески осмиевой ки
слоты, растворяя ее в 1 М NaOH. Концентрацию
осмия устанавливали иодометрическим титрова
нием [13]. Рабочие растворы тетраоксида осмия с
концентрациями 3,9·10–4, 3,9·10–5 и 3,9·10–6 моль/л
готовили в день проведения анализа разбавлением
стандартного раствора 0,001 М Н2SО4.
Для контроля правильности результатов анали
за использовали стандартные образцы никелевого
концентрата (КН1) ГСО 170286, медного кон
центрата (КМ1) ГСО 170186, сульфидной медно
никелевой руды (ВП2) ГСО 92785, сульфидной
медноникелевой руды (ВТ1) ГСО 92986.
Методика эксперимента
Для переведения осмия в раствор навеску пробы
массой 1 г сплавляют с трехкратным избытком пе
роксида натрия. При этом образуются водораство
римые осматы. Плав выщелачивают дистиллиро
ванной водой, помещают в перегонную колбу, по
степенно нейтрализуют раствор примерно 10 мл
концентрированной серной кислоты (1:1) и отгоня
ют при температуре 105...110 °С в течение
30...40 мин. В перегонную колбу по каплям добавля
ют 10...15 мл окислителя (в данном случае 30 % пе
роксид водорода) для оптимизации процесса обра
зования OsO4. Поскольку OsO4 отгоняется совме
стно с водяным паром, то во избежание разбавления
поглотителя между перегонной колбой и приемни
ками ставят ловушку с дистиллированной водой,
подкисленной HClO4. За 5 мин до окончания про
цесса отгонки ловушку нагревают до 80...90 °С. В те
чение всей отгонки через систему прокачивают воз
дух. Образующийся в процессе отгонки OsO4 ула
вливается в двух приемниках в 0,001 М H2SO4. Во
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воды со льдом. После такой пробоподготовки осмий
находится в растворе в форме OsO4.
После отгонки содержимое приемников объе
диняют и промывают приемники 2...4 мл 0,001 М
H2SO4. Раствор из приемников и промывные воды
переносят в градуированную пробирку емкостью
20 мл и разбавляют до метки 0,001 М H2SO4. Отби
рают аликвотную часть раствора (5 мл), добавляют
4,5 мл 0,001 М H2SO4 и 0,5 мл 30 % H2O2. Определя
ют содержание осмия в пробе методом вольтампе
рометрии или инверсионной вольтамперометрии
при 293 К.
Результаты и их обсуждение
Электрохимическое восстановление OsO4aq на
различных типах графитовых электродов протекает
в две стадии [7]: на первом этапе идет образование




На вольтамперных кривых наблюдается один
катодный пик при концентрации OsO4 в анализи
руемом растворе меньше 7,5·10–6 моль/л при потен
циале 0,05 В, а при концентрациях OsO4 больше
7,5·10–6 моль/л наблюдаются два катодных пика,
один при потенциале 0,1 В, другой около –0,2 В. 
Дальнейшее электрохимическое окисление об
разующегося осмия также имеет две стадии: метал
лический осмий окисляется до диоксида осмия,
который при изменении потенциала окисляется до
тетраоксида осмия. При этом на вольтамперных
кривых электроокисления осмия наблюдаются два
пика: один при 0,4 В, другой при 0,65 В
Os→OsO2→OsO4
На рис. 1 представлена характерная цикличе
ская вольтамперограмма процессов электровосста
новления OsO4 и электроокисления полученного
осадка на электроде.
Картина несколько меняется, если ввести в фо
новый электролит пероксид водорода. На вольтам
перных кривых электровосстановления OsO4 на
фонах, содержащих H2O2, наблюдается один катод
ный пик электрохимического восстановления OsO4
при потенциале –0,1 В, который значительно пре
вышает по величине пик электровосстановления
OsO4 без добавления в фоновый электролит перок
сида водорода (рис. 2). При значительном увеличе
нии концентрации OsO4 в исследуемом растворе
катодный пик раздваивается, при этом потенциалы
пиков –0,3 и –0,15 В. На основе полученных дан
ных можно сделать вывод, что процесс электровос
становления OsO4 на фонах, содержащих пероксид
водорода, протекает в две стадии.
На основе экспериментальных данных сделан вы
вод о том, что процесс электровосстановления OsO4
происходит по EC(R)Eмеханизму. То есть, помимо
электрохимических реакций (*) в присутствии Н2О2
также наблюдается и химическое взаимодействие
OsO2 и H2O2 с образованием OsO4, который, в свою
очередь, принимает участие в электрохимическом
восстановлении. За счет дополнительного образова
ния OsO4 на катодной вольтамперограмме наблюда
ется увеличение пика электровосстановления OsO4
OsO2+2H2O2=OsO4+2H2O
Параллельно, в процессе электрохимического
восстановления тетраоксида осмия в растворе про
исходит разложение пероксида водорода по реакции:
H2O2=H2O+О2
Наличие в растворе соединений осмия ускоряет
процесс разложения пероксида водорода. Обра
зующийся при этом кислород способен адсорбиро
ваться на рыхлых осадках Os и OsO2, образующихся
на электроде в процессе электрохимического вос
становления тетраоксида осмия.
Рис. 1. Циклическая вольтамперограмма процессов элек
тровосстановления OsO4 (a) и электроокисления по
лученного на электроде осадка (b): фон 0,001 М
H2SO4, COsO4=3,94.10–6 моль/л
Рис. 2. Вольтамперные кривые электровосстановления
OsO4: a) фон 0,001 М серная кислота;
b) COsO4=3,9.10–5 моль/л; с) COsO4=3,9.10–5 моль/л,
CH2O2=0,4 моль/л
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При дальнейшем электрохимическом окисле
нии на вольтамперограмме наблюдается «обрат
ный» двойной пик.
Проведенные исследования по определению
природы «обратного» пика показали, что «обрат
ный» пик наблюдается при использовании в каче
стве фонового электролита 0,001 М H2SO4 с добав
лением окислителя (H2O2, K2CrO4, KBrO3). На ос
новании этого высказано предположение, что фор
мирование «обратного» пика связано с протекани
ем химических и электрохимических реакций.
Осажденный на электроде металлический ос
мий электрохимически окисляется до OsO2.
При этом кислород, осажденный на Os, восста
навливается; на вольтамперной кривой окисления
регистрируется первый «обратный» пик:
2O2+4H++4e=2H2O2
При дальнейшем изменении потенциала дио
ксид осмия электрохимически окисляется до те
траоксида осмия. В то же время диоксид осмия мо
жет химически взаимодействовать с пероксидом
водорода с образованием тетраоксида осмия:
OsO2+2H2O2=OsO4+2H2O
При этом кислород, адсорбированный на осадке
OsO2, восстанавливаясь, дает второй «обратный» пик:
2O2+4H++4e=2H2O2
То есть при электроокислении образовавшихся
на электроде осадков Os и OsO2 на вольтамперо
грамме наблюдаются пики электровосстановления
кислорода, адсорбированного на этих осадках.
На рис. 3 показана циклическая вольтамперо
грамма процессов электровосстановления OsO4 и
электроокисления полученного осадка на электроде
при использовании в качестве фонового электроли
та 0,001 М H2SO4 с содержанием 0,4 моль/л H2O2.
Рис. 3. Циклическая вольтамперограмма процессов элек
тровосстановления OsO4 (a) и электроокисления по
лученного осадка на электроде (b): фон 0,001 М
H2SO4, CH2O2=0,4 моль/л, COsO4=3,94.10
–6 моль/л
Для определения OsO4 в работах Л.А. Швец
[7, 14–16] было предложено использование в каче
стве фонового электролита 0,01 М HCOOH и 0,001 М
H2SO4. Использование 0,1 М H2SO4 также было пред
ложено для определения OsO4 по обратным анодным
пикам в присутствии H2O2 методом ИВА [9]. В работе
[10] предложено использовать для вольтампероме
трического определения OsO4 в качестве фонового
электролита 0,05 М фосфатный буфер (рН=5,5).
На рис. 4 приведены зависимости тока электро
восстановления OsO4 на различных фоновых элек
тролитах, содержащих H2O2. На рисунке качествен
но видно, что наибольший коэффициент чувстви
тельности при определении осмия методом воль
тамперометрии достигается при использовании в
качестве фонового электролита 0,001 М H2SO4, со
держащей 0,4 моль/л H2O2. Исходя из этого, мы
считаем данный электролит оптимальным.
Рис. 4. Градуировочные зависимости электровосстановле
ния OsO4 на различных фоновых электролитах, со
держащих пероксид водорода (CH2O2=0,4 моль/л):
1) 0,001 М H2SO4; 2) 0,4 М H2O2; 3) 0,05 М фосфатный
буфер (рН=5,5); 4) 0,1 М H2SO4; 5) 0,1 М HCl;
6) 0,01 М HCOOH; 7) 0,1 М CH3COOH; 8) 0,1 М HNO3
Использование в качестве фонового электролита
серной кислоты с пероксидом водорода снижает
предел обнаружения при анализе осмия в пробах по
сравнению с электролитом без пероксида водорода
на 7 % при ВА и на 11 % при ИВА (табл. 1). Одновре
менно расширяется диапазон определяемых содер
жаний осмия как в методе ВА, так и в методе ИВА.
Таблица 1. Метрологические характеристики методов ВА и
ИВА при определении осмия с использованием в
качестве фоновых электролитов 0,001 М H2SO4 и
0,001 М H2SO4 с содержанием 0,4 моль/л H2O2. S –
относительное отклонение
Методика определения содержания осмия в про
бах методами ВА и ИВА с использованием в качестве
фонового электролита 0,001 М H2SO4 с содержанием
0,4 моль/л H2O2, проверена на стандартных образцах.
При расчете использовался метод стандартных доба
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Таблица 2. Результаты определения осмия в стандартных об
разцах методами ВА и ИВА
Определению осмия методом ВА мешают прак
тически все компоненты проб. Не влияют на пик
электровосстановления осмия только рутений,
иридий и золото.
В методе ИВА определению осмия мешают
большинство благородных металлов, находящихся
в пробе, за исключением иридия и рутения. Содер
жащиеся в пробе неблагородные металлы мешают
определению незначительно.
На основании проведенных исследований в ка
честве подготовки пробы к определению был вы
бран метод дистилляционного отделения осмия по
методике [11].
Выводы
Усовершенствованы методики определения со
держания осмия (8+) в сульфидных медноникеле
вых рудах, медных и никелевых концентратах ме
тодами вольтамперометрии и инверсионной воль
тамперометрии за счет добавления к фоновому
электролиту пероксида водорода.
Установлено, что механизм электровосстано
вления тетраоксида осмия протекает по EC(R)E
механизму. При инверсионной вольтамперометрии
формирование «обратного» пика обусловлено
электровосстановлением кислорода с осадков ме
таллического осмия и его диоксида.
Оптимальным фоновым электролитом для
определения содержаний осмия методами вольтам
перометрии и инверсионной вольтамперометрии
является 0,001 М серная кислота, содержащая
0,4 моль/л пероксида водорода.
Показано, что добавка пероксида водорода в
фоновый электролит обеспечивает снижение пре
дела обнаружения осмия в пробах на 7 % при воль
тамперометрическом определении и на 11 % при
инверсионном вольтамперометрическом определе
нии с одновременным расширением области опре
деляемых концентраций.
Предел обнаружения осмия методом вольтамперо
метрии 2,1·10–9 моль/л с погрешностью 9,9 %. Предел
обнаружения осмия методом инверсионной вольтам
перометрии 8,0·10–10 моль/л с погрешностью 11,5 %.
Рекомендуется использование вольтампероме
трического метода при содержаниях осмия в про
бах 2,1·10–8...3,90·10–3 моль/л и инверсионноволь








Метод ВА Метод ИВА
КН1 7,2.10–6±1,2.10–6 6,7.10–6±0,7.10–6 7,4·.10–6±0,8.10–6
КМ1 2,6.10–6±0,2.10–6 2,3.10–6±0,2.10–6 2,9.10–6±0,2.10–6
ВП2 2,0.10–6±0,6.10–6 1,7.10–6±0,2.10–6 2,8.10–6±0,2.10–6
ВТ1 2,4.10–6±1,2.10–6 2,4.10–6±0,2.10–6 3,4.10–6±0,4.10–6
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